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GF 2 (11) 



1 . Anwendungsgeblet 

Der Generator ist auf Grand ^olgender besoaderer Vorzti^e: 

a) hbchste Frc^ueazgenauigi^eit in alien Bcrelchen obae Nacli- 
Bicbung, 

b) Unabhangiglcelt der Ausgaiigsspannung von Jetaspannunssan- 
derungen und Bbhrenweclisel , daher Bntnahine ve rschl edener 
festgeeichter Spannungen mbglich, 

q) kleiner Ober".Yellen- und Fremdspannungsgebalt, 
d) grosser ?req.uenzumfang 

f'.ir saintlictie I.Iessungen und Untersuchungen dm Tonfre'iuenzge- 
biet universell und Im besonderen far Yerzerrungs- und Filter- 
messungen bestens geeignet* die Fre^uenz- und Gpannungsgenauig- 
keit erspart in vielen Fallen einen Frequenzi.esser bzw, ein 
Rohrenvoltmeter. Bei seinen kleinen Abmessungen und dor robusten 
Bauart 1st er auch fUr I.iOntagezv/ecke gut zu gebrmchen* 

2. Wlrkungsweise 

Das Gerat entbalt den eigentlichen Schv/ingungsgenerator , einen 
einstufigen Endverstarker und den Wetzanscblussteil. Der Gene- 
rator erzeugt die Schwingungen in einer aus zv/ei Rbhren beste- 
henden Riickkopplungsschaltung nach dem dC-Prinzip; es v/erden 
somit grundsatzlich. die iJacbteile des bisher iiblichen 5chwe- 
bungsverfahxens, wie liitnabmeverzerrungen und '..eglaufen der 
tiefen Frequenzen, otbreinflUsse durch restliche Ilochfrequenz 
usw, , vermieden, Innerhalb des gesfimten Frequenzunfanges laBt 
sicb jede Frequenz praktisch r»it gle idler orozentualer Genauig- 
? keit und Konstanz einstellen, und zwar grob durcli einen Bereich- 
schalter mit sechs sich uberlappenden Bereichen, fein inner- 
halb dieser* Bereiche mittels 'urbeltriebes durch Zeigereinstei- 
lung auf einer zv/eiteiligen groosen, geraden Skala. 

Zur Bntnahme der Ausgangsspannungen sind zv/ei Gruppen von An- 
schlussbuchsen vorhanden, deren Araplitude von einern geneinsamen 
Potentiometer geregelt v/ird« 

Die erste liefert klelnere Gpannungen, v/ie sie zur Gpeisung 
von Yerstarkereingangen u, a* benctigt v/erden, in dekadischer 
Abstufung und fester Dichung von 1 bis 1000 mV. Diese I'ferte 




■beziehen sicli auf die •^ndstellun{' dej A!.;plitudearc, 7 ,j .8 js , 
v/Mhrciid Zv/ischenwerte durch Zuriiclcdrehen de3 r.etzteren p-uf 
ei^er llnearen S’cala ebenfalls rnit cater Gcnaui.'icelt bcjiobic 
einsestsllt werden konnen. Ja dicser Buchsenreihe die ,>npaiaunc 
urnnittelbar vorn Sclnv/insteile zugefiihrt wird, v;ordea hicr hin- 
sichtlicli Frequenzgang und Klirrfaktor . besondcr.; gate ,,crte 
erreicht. 

Die zweite Buchsenreibe v/ird von der ^ndstufe goGr^eist und 
ist zur Entnahme einer grosseren Leistung beGtimnt, ilierzu 
stehen zv/ei erdfreie Ausgange von 2 Ohm und 200 Ohm (andere 
'..erte auf V.unsch) sowle ein LC-Auagang zur Verfdgung. Jie 
an dlesen Buchsen bei Bndstollung des Amplitudenreglers er- 
reiohbare dorinalle istung ist so bemessen, dass der llirr- 
falctor bei alien Frequenzen in geringen Grcnzen bleibt. Jaruber 
hinaus Icann fur I.Iessfalle, bei denen ein etv/as hbherer dlirr- 
faktor (unterhalb 30 Hz Jedoch starker anotelgond) ohne Bedeu- 
tung ist, die maximale Ausgangsleistung mittels eines Umschal- 
ters an der Geraterackse ite auf etwa den vierfachen Betrag 
erhcht v/erden- 

Ein v/eiterer Umschalter auf der Gerd teriicksei te bietet die 
i.lbglichke it , fur Speztalme ssungen den Klirrfaktor des Oclwing- 
teils segeniiber den an sich schon kleinen Eormalwert noch be- 
deutend herabzusetzen (Stellung iOnin). Klerbei muss lediglich 
die Detdtigung des Frecj,uenzbereichschalters ein wenii auch kurz- 
zeitiges Einpendeln der Ausgangsspannung in Ilauf genommen 
v/erden, v/iilirend sie in der hormlstellung des .’.lirrfaktorsclial- 
ters ihren Sollwert sofort und aperiodlsch erreicht, 

3. Ausserer Aufbau 

Jas Gerat ist in einem mit Traggriffen versehenen gef;illigen 
Blechgehause untergebracht. Hach y.bnabme der RUckwaiid slnd 
Hbhren, Gicherungen und die Netzumschaltung fur 110 Oder 220 V 
zugiinglich. Auf der Vorderseite befindet sich links unten der 
Freq.uenzbe reichschalter, nit dem ein abv/echselnd in zwei Gkalen- 
fenstern erscbelnender Schieber zur j’oize iege des Jev/eils gultigen 
Bereichs der dekadisch abzulesenden i)ot)pelskala neko-'- elt ist# 
Die gemeinsame Amplitudenregelung erfolgt f:ir s.’jr.tliche /usglnge 




3 



nit den in der I.Iitte angebrachten j)reh!cnopf; elne Teilung 
von 0 bis 1 erlaubt hlerbei die -?llung bellebiger BruGh.- 

teile der an den I'illlvoltbuch.sen angegebenen geeichten ?est- 
spannungen. 



4. Teclinlsche Daten 
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b) Skalengen^iuigkeit fUr alle Rereiche 
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Daten fur nillivoltausgang: 










o) Ausgangssi^annungen (rcgolbar) 
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d) Genauigkeit der Endvverte 
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e) Einstollgenaui.'keit fur Zwischeiiverte + 3 


j vom Enciv/ert 


f) Freiuenzgang im gesamten Bereicb 
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S) Hllrrfakfor norraal 








ca. 0,8 ,S 


h) otellung ICnin 
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Daten fiir Leistungsausgang: 










h) Ilaximale Auagangsleistung normal / 
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i) Kicrbei Hllrrfaktor (800 Hz) 










3 1 e 1 1 ung*’ norma 1" 




on 


. 1 


',5 / 2,5 vi 


otellung "Hmiii” 




oa 


. 0 


, 5 3 / 2, vS 



k) Optiinaler Auosenv/iderotand r.^= Z Ohm/ZbC hn/IO kOh::i(LC) 

l) Innenivider stand etv/a 0,2 r 

uj' n) Frequenzgang (bei iJo^inlast) + av/ischen 30 IIz und 16 kHz 

V-' +13-.j zvvischen 16 Hz und 2 5 ’diz 




Sonst Iges: 

n) Rbhrenbestdckung ZF 12 - E? .14 - EF 14 - E2 11 

o) Sicherungen 0,5 A und 1C0 rA 

p) Netz 110/220 V 45 ... 60 HZ,ca.35 7A 

GebUuaeabmessungen obne Griffe ca. 280 x 170 x 215 mm 

r) Gewicht ca. 9 kg 
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